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Evidenéna oznaka:

Naroc¢nik:

Delovni nalog:
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2132-17/20295-18/97884

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Narocilo 259/2018

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inZ.
Novo mesto, 20.09.2018
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Anton Skrbec, dipl.san.inz. Dusan Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elekironsko podpisal Anton Skibec, dipl.san.inz. ob 20.09.2018 10:38:30

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www_nlzoh.si/istovetnost.

Cas cerfificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na whu prve strani
dokumenta.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto
Mej vrti 5. 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101. E:anton.skrbec@nizoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 faribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie

Stran 1/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
verzija predioge porotila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Podatki o vzorcu
Vzorec: 2018/5191
Stevilka vzorca: 18/97884
Namen:
Narocnik:
1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto
Cas odvzema: 06.09.2018 10:20
Mesto odvzema: Vodovod Klec¢e (A), omr.
Vzorec sprejel: Ivan Rifelj

Kraj in Cas sprejema: Novo mesto, 06.09.2018 13:41

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolo¢enimi kriteriji.

Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/97884

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJAD.O.O., VODOVODNA CESTA 90,

Izrazen i
Parameter Rezultat Enota kotlna Kriterij Skladnost
Terenske meritve
Temperatura vode 15.6 °C i !
Elekfricna prevodnost (20°C) 421 pSicm 2500 skiaden
pH 74 6595 skladen
Vonj brez posebnosti i !
Okus brez posebnosti i I
Splosni parametri
Amonij <0.01 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.001 mg/L NO2 05 skladen
Nitrat 115 mg/L NO3 50 skladen
Sulfat 11.0 mg/L S04 250 skladen
Klorid 8.67 mg/L Cl 250 skiaden
Fluorid <0.04 mg/L E 15 skladen
Celotni organski ogljik - TOC <0.3 mg/L i /j
Kovine in metaloidi
Mangan 0.18 pg/L 50 skiaden
Kovine in nekovine
Aluminij 20 pglL 200 skladen
Antimon <0.05 ugll 5 skiaden
Arzen <0.1 pg/lL 10 skladen
Baker 0.0013 mg/L 2 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 2/5

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 32 34 101, E:anton.skrbec@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 iMaribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
verzija predloge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/97884

Kovine in nekovine

Bor 0.015 mg/L 1 skladen
Kadmij <0.02 pg/lL 5 skladen
Nikelj 0.30 pg/L 20 skladen
Selen <0.1 pg/lL 10 skladen
Zelezo <40 uglL 200 skladen
Svinec 0.21 Hg/lL 10 skladen
Zivo srebro 0.018 g/l Hg 1 skladen
Kalcij 76 mg/L / I
Magnezij 18 mg/L i I
Nafrij 57 mg/L 200 skladen
Kalij 0.85 mg/L i I
Skupna trdota 14.8 °N i i
Pesticidi - organofosforni in drugi
Azoksistrobin <0.002 pglL 0.1 skladen
Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
Benzen <04 pg/L 1 skladen
m.p- Ksilen <0.6 pglL i i
o-Ksilen <04 pglL { i
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki
Toluen <0.3 Hg/lL i i
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
Trihalometani (vsota) <11 pg/lL 100 skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 pg/lL 10 skladen
Trikloroeten (frikloroetilen) <0.8 HglL 10 skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten <11 pg/lL 10 skladen
_1.2-Dikloroetan <0.9 pg/lL 3 skladen
MikrobioloSki parametri
Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Koliformne bakierije ninajdeno  CFU/100 mL 0 skiaden
Enterokoki ninajdeno  CFU/100mL 0 skladen
Closfridium perfringens ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ocenjeno 5 CFU/mL / 1
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C najdeno (<4} CFU/mL 100 skladen
Osnazevala
Celotni cianid <1 pg/lL CN 50 skladen
Pesticidi
Atrazin <0.007 pg/L 0.1 skiaden
Azinfos-metil <0.001 pg/L 0.1 skiaden
Diklorfos <0.003 pg/lL . 0.1 skladen
Dimetaklor <0.006 pg/lL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 3/5
Mej vrti 5. 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nizoh si s
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Iaribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzije predioge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 2132-17/20295-18/97884

Pesticidi

Dimetenamid <0.001 Mg/l 0.1 skladen
Dimetoat -~ <0.001 pg/L 0.1 skladen
Diuron <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Fention <0.002 Hg/lL 0.1 skladen
Flufenacet <0.003 pg/lL 0.1 skladen
Flurokloridon <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Imidakloprid <0.003 Hg/L 0.1 skladen
Izoproturon <0.008 ug/L 0.1 skladen
Klorantraniliprol <0.005 pg/lL : 0.1 skladen
Klorfenvinfos <0.002 pg/L 0.1 skladen
Kloridazon <0.004 pg/lL 0.1 skladen
Klorotalonil <0.03 ug/lL 0.1 skladen
Klorotoluron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Linuron <0.009 polL - 01 skladen
Malation <0.006 pglL 0.1 skladen
Metalaksil <0.001 pg/L 0.1 skladen
Metamitron <0.005 pg/L 0.1 skladen
Metazaklor <0.008 pglL 0.1 skladen
Metiokarb <0.01 HglL 0.1 skladen
Metobromuron <0.009 pg/L 0.1 skladen
Metolakior <0.011 pg/L 0.1 skladen
Metribuzin <0.010 pg/lL 0.1 skladen
Mevinfos <0.002 pg/L 0.1 skladen
Napropamid <0.010 pg/lL 0.1 skladen
Pendimetalin <0.001 pg/lL 0.1 skiaden
Penkonazol <0.002 Hg/L 0.1 skiaden
Petoksamid <0.021 pg/L 0.1 skladen
Pirimifos-metil <0.03 ug/L 0.1 skladen
Pirimikarb <0.009 pglL 0.1 skladen
Prometrin <0.010 Hg/lL 0.1 skladen
Propikonazol <0.002 pg/L 0.1 skladen
Terbutilazin <0.015 pg/L 0.1 skiaden
Tiakloprid <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Triadimefon <0.003 pg/lL 0.1 skiaden
Azinfos-etil <0.010 pg/lL 0.1 skladen
Tebukonazol <0.01 pglL 0.1 skladen
Pesticidi - friazinski

Atrazin, Desetil- <0.009 pg/L 0.1 skiaden
Atrazin, Desizopropil- <0.003 ug/lL 0.1 skladen
N.N-dietil-m-toluamid <0.01 pg/L 0.1 skladen
Pesticidi - triazinski in drugi )

Sekbumeton <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 4/5
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 33 34 101, E:anton.skrbec@nizoh.si E

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predioge porotila: 1.4
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Eviden¢na oznaka: 2132-17/20295-18/97884

Pesticidi - friazinski in drugi

Ametrin <0.010 uglL 0.1 skladen

Pesticidi in metaboliti

2,6-Diklorobenzamid <0.006 Hg/lL 0.1 skladen
Acetoklor <0.007 pg/lL 0.1 skladen
Alaklor <0.007 pg/lL 0.1- skladen
Bromacil <0.008 pglL 0.1 skladen
Cianazin <0.009 1107/ . 0.1 skladen
Fluometuron <0.010 pglL 0.1 ' skladen
Heksazinon <0.013 pglL 0.1 skladen
Klorbromuron <0.011 pglL 0.1 skladen
Metoksuron <0.009 pglL 0.1 skladen
Metolaklor-ESA <0.017 pg/lL 0.1/10 skladen
Metolaklor-OXA . <0.015 pglL 0.1/10 skladen
Monolinuron <0.009 pg/lL 0.1 skladen
Monuron <0.010 pgll 0.1 skladen
Propazin <0.009 pglL 0.1 skladen
Sebutilazin <0.008 pg/lL 0.1 skladen
Simazin <0.009 pg/lL 0.1 . skladen
S-Metolaklor <0.03 HglL 0.1 skiaden
Terbutilazin-desetil <0.004 pg/lL 0.1 skladen
Terbutrin <0.013 pglL 0.1 skladen
Pesticidi (vsota) <0.03 pglL 05 skiaden
Piridat-M <0.005 pglL 0.1 skladen
Spiosni fizikaino-kemijski parametri

Barva (436 nm) <0.2 m-1 i ]
Motnost 0.3 NTU 4 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poro¢ila:

Porog€ilo o preskuSanju z evidenéno oznako 2132-17/20295-18/97884-T

Porog€ilo o kemijskem preskuSanju z evidenéno oznako 1072-17/20295-18/97884-K
Poro€ilo o mikrobioloSkem preskuSanju z evidenéno oznako 4002-17/20295-18/97884-M

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran 5/5
Mej wrti 5. 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 38 34 101, E:anton.skrbec@nizoh.si s
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 aribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenie verzije predioge porofila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Porocilo o preskusanju

Vzorec: 2018/5191
Stevilka vzorca: 18/97884
Naloga:

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik:
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 259/2018

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Rezutiati oznadeni z # oz. neakreditirano
se jo na it dej

Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/97884-T

JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000

Mesto odvzema: Vodovod Klece (A), omr.
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroc¢ila: 20.09.2018
Datuminura: 06.09.2018 10:20 Datuminura: 06.09.2018 13:41
Odvzel: Andrej Pove, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Ivan Rifelj
Rezultati preskusanja S e s
Rezultat Izraen Metoda 2 abatek |
FasR——— Opomba Enmota | e Kraj izvedbe e g
Terenske meritve
Temperatura vode 156 °C st C  SISTDIN38404-C4-2:2000, 06.09.18
tocka4.1, namestuodvzema  06.09.18
Elektricna prevodnost (20°C) 421 pSicm SIST EN 27888: 1998, na 06.09.18
mestu odvzema 06.09.18
pH 74 SIST ENISO 10523: 2012, 06.09.18
na mestu odvzema 06.09.18
Vonj brez posebnosti SISTEN 1622:2007 (Anex 06.09.18
C). na mestu odvzema 06.09.18
Okus brez posebnosti SISTEN 1622:2007 (Anex 06.09.18
C). na mestu odvzema 06.09.18
Pesticidi in metaboliti
Pesticidi (vsota) <0.03 # pglL na mestu odvzema 19.09.18
20.09.18
Pesticidi vsota pomeni: vsoto vseh posameznih najdenih in koliinsko dofoéenih pesticidov.
Sploshni fizikalno-kemijski paramefri
Motnost 03 NTU SISTENISO 7027:2000,na  06.09.18
mestu odvzema 06.09.18
Nitrat/50+nitrit/3 023 # mg/L Laboratorijska metoda- 06.09.18
izracuni, na mesfuodvzema  06.09.18

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:

Dus$an Harlander, dr.med.,spec.epidemiolog

Elekdr

ik Anton Skibec. dipl san.inZ ob 20.09.2018 10:42:51

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Mej vrii 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skroec@nizoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 [aribor
ID za DDV: S1196851295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie

Stran: 1/2

OrbitaLIMS ver.: 1.8.0.1
verzije predicge porotila: 1.6



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A o
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Oh Lro14
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE : Z#.2. neal

se na

Evidenéna oznaka:2132-17/20295-18/97884-T

Rezultati se Sajo izkljucno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pi dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celofi. Ne sme se uporabljafi v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zaetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne infc ije o opravij preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dok hitp:/iwww.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto Stran: 2/2
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 100, F:07 39 34 101, E:anton.skrbec@nizoh.si Orbita®LIMS ver- 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzij predioge porél-éil—a' ’1 >6
ID za DDV: SI19651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie o =



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ e e
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO “ trous

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, 28 ke e
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

\!zorec: 2018/5191

Stevilka vzorca: 18/97884

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz. _

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 259/2018

Mesto odvzema: Vodqvod Kleée (A)! omr.’

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 19.09.2018
Datuminura: 06.09.2018 10:20 Datuminura: 06.09.2018 13:41

Odvzel: Andrej Povse, NLZOH OOZ Novo mesto  Sprejel: Ivan Rifelj

Rezu ltatl p res'(usanja # Rezultal cznateni z # se nanadaio na neakreditirano dejanost

Parameter e Enota e Ko vedbe zzia"..u'ir't'.:{;'i
Splosni parametri

S <0.01 mglL NH4 1ISO 11 732:2%03, poglavje 4, g;g:g
Nitrit <0.001 mg/L NO2 1SO 13395:1996, NM g;g:g
Nt s R
sl 1o msot gl oo
e o mall al SIST ZE(;‘J():;?*]O h} &304-1: 1}%}:
Fluorid <0.04 mgl g i E{;«ﬁg}c‘)b}&smt ngg
Celotni organski ogljik - TOC <0.3 mg/L c SIST ISO 8245: 2000, NM :ggg:g
Kovine in metaloidi

Mangan 0.18 pg/L ISO 17294-2:2016(E), NM :gg:g
Kovine in nekovine

Aluminij 20 pg/lL 1SO 17294-2:2016(E). NM gg:g
Antimon <0.05 pg/lL 1SO 17294-2:2016(E), NM gg}g
Arzoh <0.1 pg/L 1SO 17294-2:2016(E), NM Eg:g
Baker 0.0013 mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM }gg:g
B 0.015 mg/L ISO 17294-2:2016(E), NM :gg::
Daimatiion . 5000 Novo meale T:07 35 34 188 F-07 365 41 79, B cka@rizoh i aaEgE

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie Ve prodiige pomtia: 1.2
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO oy

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, ot icano desmn
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K

ReZU ltatl pres kusa nla # Rezultali oznaleni z # se nanaaio na neakreditiranc dejamost

= Zacetek /
Parameter g;f,',',,":; Stk Ikzoa"z:: Krrj :::;be z:lnd;'u;:k
Kadmij <002 HolL ISO1720422016ELNM 13 0o 1o
o in bl e  SSTENISOZGIEZ08 060018
Krom 066 uglL ISO1720422016(ELNM 13 oo 1o
Nkl 030 gL ISO17204-22016(ELNM 130012
i <01 HglL ISO 172422016 NM |30 10
s <40 pglL ISO1720422016ELNM 13 oo 1o
Svinec 021 uglL ISO 17204-22016ELNM 130015
m o SqmmEm e
Kalci 7 mglL ISO17204-22016(ELNM 130 10
; e sermdi, e
Neki 57 fiL ISO 17204 22016ELNM 13 0o 1
Kl 085 g ISO1720422016(ELNM 13 oo 1o
Skupna frdota 1us  # °N eratan, N :gﬁjg

Pesticidi - organofosforni in drugi
Laboratorijska metoda M 13.09.18

Azoksistrobin <0.002 g ol 740_1,izdaja 7, NM 13.00.18
0.p-Metoksiklor <003  # HolL Mﬁyrs,{;f:‘f :ana 13:3:::
p.p-Metoksiklor <0.03 # ol . 712,23::: :Mlntema ::g:g
Fenolne snovi

Fenolne snovi-skupne <5.0 uglt 3 14402:1%:49( e g;g::

Lahkohlapni aromatski ogljikovodik - BTX
SIST EN ISO 15680: 2004, 12.09.18

By <04 Hol NM 14.00.18
iipiaten <06 poll SISTEN IS% :4 5680: 2004, }ig:g
oileden D4 polL SISTEN ISON '1“5680: 2004, :ig:g
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Toluen 3 gl SISTEN IS% :45680: 2004, 15313
Etilbenzen <3 L SISTEN IS(:q :‘ 5680: 2004, : ig:g
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Stran: 2/7

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto; T:07 39 34 188, F:07 393 41 78, E:nm.cka@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 IMaribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
verzije predioge porofila: 1.2



SLOVENSKA
/Ws NACIONALNI LABORATORIJ ZA A st

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO "-P-°14

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, o irano deja ;
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K

Rezu Itatl pl’es kusa n-' a # Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditiranc dejainost

S = o e
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
Trihalometani (vsota) <11 Mgl R 13%:45580: e 33313
Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, fribromometan, bromodiklorometan in
dibromoklorometan.
SRS i gl SISTEN ISC:‘l :ll 5680: 2004, :3831:
Dibromoklorometan <07 HglL R e
Tribromometan (bromoform) <11 pglL SR lsoN:ASGSO: e 3313
T ) e Pl SISTEN ISON I1M 5680: 2004, }ig:g
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) <11 pglL e IS(:J;ASGSO: e 383:3
Trikloroeten (trikloroeilen) <09 HglL = 's%;,m: i 1.3:83:13
Tetrakioroeten+rikloroeten <11 ol e IS?J;ASGBO: = 13%::
s . il SISTEN IS(:l :45680: 2004, :igg}g
1,1-Dikloroeten <16 HolL e |S?4;45680: Al 15:3:12
I o ugll SISTEN IS% l1V| 5680: 2004, :ig}g
. a9 polL SISTEN ISC:‘ :45680: 2004, :igz
1,1-Dikloroetan <038 HolL S ISC;:JSGBO: i Lzlgg:g
P @9 ugl SISTEN ISON '1\‘5680: 2004, 3%::
e a3 o SISTEN IS(:l :45680: 2004, :fg:g
P 5 — SISTEN IS% '1“ 5680: 2004, :ig:g
PR a5 4 sl SISTEN IS(I')4 |1w 5680: 2004, :ig:g
Osnazevala
Celotni cianid i — CN SISTENISO N1’::403-2:2013, :g::g
Adsorbijivi organski halogeni (AOX) <6 HglL SRS '383562 G 1:%;}:
Osnovni parametri
Celotn fosfor <003 mgl P04 ISO156B12200NM 1itoid
Pesticidi
Arazi <0.007 ol oty
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LP-014

Rezuliati geni z # oz. neakrediti

CENTER ZA KEM |JSKE ANAL'ZE Z|V|L, se nanadajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

L
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sl e
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K
Rezultati preskuSanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasaio na neakreditirano dejaunost

3 Zacetek /
Parameter g::l:::; Enota I;:a;:: Kr:; ?:g:be T
Azinfos-metil <0.001 HolL Lal;:ga:t;: qusg;:an ;t;dhi G 128812
Diklorfos <0.003 HolL La?:@? n.jzs:;? ;,t?qdn: ¥ 133313
Dimetaior <0006 pol 05 T M 10018
Dimetenamid <0.001 HglL La?:ga_t;) 'zlzs:aa: ;,t:ldl\: i ggg}g
Dimetoat <0.001 HolL La%a_t;),ﬁijzsg:j: '/e,t?ddla . gg :g
Diuron <0.007 HglL La%a_l;riijzs(l’(;;n ;,t:ld!\: & : 1312
mo s Se
Flufenacet <0.003 HglL Lam?gﬂﬂaaj:‘ ;,t:ldl\j 4 1 : glg
Flurokloridon <0.007 _ uglL La%ﬁﬁ;;n ?‘?ﬁi Mo ibeis
imidakioprid <0.003 gL Ly -
Izoproturon <0.008 HolL La;,:(r)it;ﬁijzs::j: ;,t:ldh: v 1 : gg?lg
Klorantraniliprol <0.005 Hg/lL La%?ﬂ::;;n ;t;dh: & 1 : gglg
Kiorfenvinfos <0.002 Mgl La%a_t;) ".]zs:;;n ?"Kf’ﬁ Sl
Keoridazon <000 bol O bdaaT M 130018
Korotan o ¥ vol T ot 180018
Klorotoluron <0.009 HolL La%a_tg,ﬁsz;: ;,t:ldh: 3 1: g:z
Linuron <0.009 HolL La%a_t;n’ij:‘!(:; ;,t;dl\: r H g:g
Malation <0.006 HolL La%i‘?".’f..f‘:,;“ ;t;dn: . ggj}g
Metalaksil <0.001 HolL La%a_'?"ﬂ;? ;t;dn: 4 ggjg
Metamitron <0.005 HolL La?::)eitg,ﬁij:;;n ;,t?ddhj F n g}g
Metazaldor <0.008 gL e h e it
Metiokarb <0.01 Mgl La?:{)it: ".’fé‘:,;“ ?'%"S ¥ :gg}g
Metobromuron <0.009 oL La?::)itg,ﬁiﬁ:j;n ;,t;dhﬁ 4 Eg:g
Metolaklor - <00 HlL La?:@;ﬁ:::j: ;,t;dl; 4 1: g:g
Metribuzin <0.010 HglL La%itgrﬂ;;n ;t;dn: > s
Mevinfos <0002 gl T i
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SLOVENSKA
Q’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AR

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO .

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se na firano dej
VOD INDRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K

Rezultati preskusa nja # Rezultati cznaleni z # se nanaSaio na neakreditirano dejavnost

3 Zacetek /
Parameter g:‘z,:‘n:: Enota Ikz:;f:: K;:‘jeitz:::be z:':;?iiik
— S
Pendmetalin <0.001 gL Ll tins
Penkonazol ' <0.002 Kol La!l):rﬂa_t?'ljzs::j;n;m : ggg}g
Petoksamid | <0021 gl e ol
Pirimifos-mefil <003 uglL M"z’mﬁfﬂ"‘ema ngg
Pirimikarb <0.009 uglL “?2’{'?".?.‘2,;“?‘&"3 B
Prometrin <0.010 HglL “’?Z’{‘;’".ﬂ‘;:‘?‘ﬁﬁ e
Proionazo <0002 bl b i
Terbutilazin <0.015 8 L“?Z’;_‘;"‘.'?‘.ﬁ;;“m § H:gjg
Tiskiprd <0007 oL S
Triadimefon <0.003 HolL L"’?Z'{?".’;".,‘Z,a'"?‘ﬁdﬁ . 313113
Kvinoksifen <0009  # uglL “’?Z’;_‘;’Tﬁ:,a"?'ﬁﬁ sl
Biencks o0 o T taoe1s
Cibutrin <0005 # pglL %ﬂ‘;"‘.ﬂ‘;’"ﬁ‘ﬁﬁ 3 1:%:2
Difiufenikan <0.006 HglL “?2.’?;‘3’"5;"‘?'%"3 N e
Azinfos-¢fi <0010  # HglL m’;:: 7’?«"3 " LG
Deltametrin <0.03 HlL E 71zm :hmema 13:%::2
Tebukonazol <001  # HglL La?:'oa_?,f:a; m 2 831312
Aklonifen <0000  # uglL mmmm Y den
Pesticidi - friazinski
Atrazin, Desefil- <0.009 uglL L“%“_‘;’".’sf‘z.:,;"?‘?«ﬁ -
Atrazin, Desizopropil- <0.003 uglL “’?;'L"i‘;’“.f?i’,;“?'ﬁﬁ ol
NNt toamid oot bl s TNM 110018

Pesticidi - friazinski in drugi

Sekbumeton <0.008 pglL Laboratorijska mefoda M 11.09.18

740_3.izdaja 7, NM 11.09.18

. Laboratorijska metoda M 11.09.18

Ametin e Hgl 740_3,izdaja 7,NM 11.09.18
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LP-014

Rezuliati cznaleni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanatajo na neakredtirano dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sseesshosyies
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K
Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejainost

3 Zacetek /
Parameter g::l:t:; Enota I:roaJ:: Krrj ?::::be z:'r(.';]:ll;eek
Pesticidi in metaboliti
2,6-Diklorobenzamid <0.006 HglL La?:ga_t;) 15:;: ;,t;dh: b 123312
Acetoklor <0.007 HolL La_l’)%a—t;riij:g;:l ;,t:ldl\: i :18812
Alaklor <0.007 HolL La%i?ﬁf;;: ?‘%"J M Hgg}g
- 0008 b 05 daa T 110818
i <0000 bl O SdaT M 110018
Fumetron <010 pol 0 S aaT M 110918
sz <013 vol 0 S T 110018
Klorbromuron <0.011 HglL La%a_t;ﬁsﬂ(:j;n ;t%dh: K : : 312
Metoksuron <0.009 HolL La?:{)a_‘;ﬁij:::j;n;,m 2 } : g::
Metolaklor-ESA <0.017 HglL La;:@?zs::: Z‘Zﬁ k gggjg
Metolaklor-OXA <0015 # HglL La_l;zaa—t;'riijzsg:j;nztm : ggg}g
Monolinuron <0.009 uglL i imn
- o0 ol oM 110978
Propazin <0.009 KoL La%?;?::;: ;t;dh: " Sl
Sebuezn <0008 ot ST 110938
Simazin , <0009 hol T SdgaT M 110018
S-Metolaklor €003 # HglL L"’?Z’{i‘é’".‘i‘:,é" ?‘Z"G R
Terbutilazin-deseti <0.004 Kol La?:tr)a_?ﬂf::j:‘ ;t?qdn: F E:gjg
Tesbutiin <0.013 HolL La?:@;ﬁﬂ;:‘ ;Rr)qdn: 5 E:g}:
Pt 0005 pol O S daT M 110018

Splosni fizikalno-kemijski parametri
SIST EN SO 7887:2012; 07.09.18

B ERainm) e e metoda B, NM 07.00.18
T=21°C
; 06.09.18
Fosfat-orfo <0.006 mg/L PO4 1SO 15681-2:2003, NM 06.00.18
[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negofovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
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SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA h N e
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘_ Ll
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, % ioa zipe

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1072-17/20295-18/97884-K

Vodja oddelka:
Maja Krizan, univ.dipl.kemik

Elekironsko podpisal Maja Krizan, univ.dipl kemik ob 19.09.2018 13:36:26
Rezultati se nanasajo izkfjucno na preskusani vzorec. Paociosebrezpmegadovofpmaoddelkanesmerepmdnah,razmvcebﬁ Ne sme se uporabijati v reklamne namene.

Vzorec je bil ¥ Casu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presk i pne na oddelk
Preverjanje istoveinosti dokumenta: http://iwww.nlzoh sifistovetnost.
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SLOVENSKA
e NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ e
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Q) roi

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4002-17/20295-18/97884-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: 2018/5191

Stevilka vzorca: 18/97884; lab.8t.: 18/7811

Naloga: JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 420 - 20/16

Vodja naloge: Anton Skrbec, dipl.san.inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000
Ljubljana

Delovni nalog: Narocilo 259/2018

Mesto odvzema: Vodovod Klece (A), omr.

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijjem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poro¢ila: 10.09.2018
Datuminura: 06.09.2018 10:20 Datuminura: 06.09.2018 13:52

Odvzel: Andrej PovSe, NLZOH OOZ Novo mesto ~ Prevzel: Ales Vidmar

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota hw?nﬁem“éek
Rl s 1SO 9308-1:2014, ISO Ln B 07.09.2018 12:13
Exfenctinat 9308-1:2014/Amd 1:2016 Ll S CRUM0OmL 07 092018 12:13
: = 1SO 9308-1:2014, ISO =t 07.09.2018 12:13
Kokioamhe hayteege 9308-1:2014/Amd 1:2016 Hinojdero CRUN0OmL 4709 2018 12:13
. ’ St 10.09.2018 10:56
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 10.09.2018 10:56
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list
< 2 = - - 07.09.2018 12:13
Clostridium perfringens RS, 5t. 19!2004, 1. tocka ni najdeno CFU/100 mL 07.09.2018 1213
priloge 1)
ety . e | . 10.09.2018 10:56
Skupno stevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1999 ocenjeno S CFU/mL 10.09.2018 1056
o : e ; . 10.09.2018 10:56
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 10.09.2018 1056
Analitik: Odgovorna oseba:
Matjaz Retelj Matjaz Retelj
Elekironsko podpisal MatiaZ Rete§j ob 10.09.2018 11:51:02
Rezultati se nanasajo izkljuno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirafi, razen v celofi. Ne sme se uporabljafi v reklamne namene.
Vzorec je bil v asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravij preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje i i dokumenta: http:iiwww.nizoh.sifistovetnost.
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