ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE @ NS

. SISt EN IEC 11025
‘ W IPAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115 LP-037
Oddelek za sanitarno kemijo Rezultati oznateni z ¥ se nanasajo
na neakreditirano dejavnost
Datum: 05.05.2009 KEMIJA prot.5t.: PV 2009/431

Pitne vode Datum izvida: 05.05.2009

POROCILO O PRESKUSU
Obéasne preiskave

lzvor: Vodovod Brest (C), omr.”

Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetje d.o.0. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naroénik: Vodovod - Kanalizacija, Javno podjetie d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Odvzem: 14.04.2009, 12:00 Kandorfer JoZe, dipl.san.inZ.

Sprejem: 14.04.2009, 15:00 Preiskan do: 05.05.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Zka::::k
Laboraterijski parametri
OSNOVNI PARAMETRI
Barva 0,10 # m-1 0.50 241/SIST EN 1SO 7887 :g'_g::
Okus sprejemijiv # sprejemijiv s :gﬁ:
Von sprejemljiv # sprejemjiv 269/ :g:g::
Motnost 0.4 # NTU 260/ 1:8:
pH-vrednost 7,35 enote pH 6,59,5 238/8IST 150 10523 Toos
Elekiritna prevodnost (20 °C) 630 #  uSiem 2500 2611150 7838 ey
Celotni organski ogljik (TOC) 0,38 # mg/L C {SIST IS0 8245 analizo opravil: ZZV Novo mesto
ANORGANSKI| PARAMETRI
Aluminij <10 # ponAl 200 a0 22008 0405,
Antimon <10 # pgLsb 5.0 Troas2008 2505
Arzen <1 #  ugnas 10 I1s7lzsg4-E2Nzlosog mg
Baker <0,01 mg/L Cu 2 214/81ST 1S0O 8288 celokupna frakcija xgg
Bor 001 # mgLB 1.0 276/SIST IS0 9380 ve06.
Kadmij <01 # ygicd 5 1720422008 24.05.
Celotni krom <2 # uoncr 50 :137|25;'4_E2N2|05005 mgj
Krom-$estvalentni <0,01 mg/L Cr 279/SIST IS0 11083 21181:
Nikelj <5 #  ypgNi 20 V7222005 04.06.
Selen <1 #  pgiLse 10 oo 2008 24.05,
Svinec <1 # pgiLpp 25 :srlzssTAEznzlgo% g:gg
Rezultali preskutania ss nanaiajo izkljuéno na preskusan vzoret. Ocena valja, &e je bilo vzortenje izvadeno v skladu z veljavnimi predpisi. Stran: 1/5
Porotilo se brez pisnega pristanka presk ga laboratorija ne sme reproducirati, razen v celati in 38 ne sme uporabliati v reklamne namene. VerzZija programa; 1.2

Mnenja in interpretaciio razultatov niso vidjubena v obseg akreditacije,



Datum: 05.05.2009

Rezultati preskusanja

KEMIJA prot.5t.: PV 2009/431
Pitne vode Datum izvida: 05.05.2009

Parameter Rezultat Enota Normativ Metoda Opombe Z::::,k
Zelezo <50 #  pglLFe 200 a4 2.2008 g::gg:
Zivo srebro <0,2 ug/L Hg 1 21SIST IS0 5666-1 24.04.
Amonij <002 # mgl NH4 0.50 b 1§j$j
Fluorid <01 ma/L F 15 zaanso1:)c;m1 in 180 12 g:g‘:
Klorid 37 mg/L Ci 250 283![801:)?;3_4;1 in1SO ;g:g::
Nitrat 17.4 mgfL NO3 50 233"301:,3043931 in 180 ; gx
Nitrit <001 # mgLNO2 0.5 150 26777 yTou
Sulfat 47 mg/L 504 250 zaanso1gm1 in IS0 ;gm:
ORGANSK| PARAMETRI
Benzen <0,5 Hg/L 1.0 16?&;;%80 133
TRIHALOMETANI - Vsota <0,5 Mg/l 100 320/DIN 33407-30:2003 12:3
Kloroform <05 Hg/L 320/DIN 38407-30:2003 by
Bromofom <05 ugrL 220N 39407202003 1604
Bromodikiorometan <0,5 Hg/L 320/DIN 38407-30:2003 123
Dibromoklorometan <0,5 pail 320/DIN 38407-30:2003 12231
POLICIKLICNI AROMATSKI
OGLJIKOVODIKI - PAO
z;ﬂcHi;(Iibni aromatski ogljikovodiki <0.01 i ug/L 0.1 /S0 13877 ggﬁ
Benzo{b)fluoranten <0,01 # Mg/l /150 13877 gg:g::
Benzo{k)}fluoranten <0,01 # Mo/l S0 13877 igﬁ
Benzol{g,h.ijperilen <001 # pg/L NS0 13877 531331
Indeno(1,2,3-c.d)piren <001 # g/l 150 13877 el
Benzo(a)piren <0010 # pgiL 0,010 SO 13877 ggﬁ:
PESTICIDI - Vsota 008 ¥ g 0,50 ! 05,05
ORGANOKLORNI PESTICID}
Delta HCH <002 # g 0.1 70 i
Gama HCH (Lindan) <002 # Hg/L 0.1 7o 2504
Heksaklorobenzen {HCB) <0,02 # Ha/L 0.1 170! ilgi
Heksaklorobutadien <002 # Hg/L 0,1 700 7504
Pentaklorobenzen <002 # pg/L 0.1 7o i.m
Endosulfan sulfat <002 # Hg/L 0.1 70 §li$i
Rezultati preskusania s nanadaio izkijutno ne preskulan vzorec. Ocena velia, e je bilo vzordenja izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Stran: 245

Porodilo se brez pisnega pristanka preskusnega iaboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in 88 ne sme uporabljati v rekdamne namens.
Mnanja in interpretacije rezuttatov niso vidjuZena v obseg akreditacije.

Verzija programa; 1.2



Datum: 05.05.2009 KEMIJA prot.&t.: PV 2009/431
Pitne vode Datum izvida: 05.05.2009

Rezultati preskusanja

Parameter Rezuitat Enota Normativ Metoda Opombe Z:::;ik
Aldrin <002 #  pgn 0.03 1700 23,04
Dieldrin <002 # ugiL 0.03 1700 e
Heptakior <002 # g/l 0.03 7 g?ag:
Heptakior epoksid <0,02 # Mg/l 0.03 7o §;$
Endosulfan - alfa <002 # Hg/L 0.1 170 igx
Endosulfan - beta <002 # Mg/l 0.1 o 2304,
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI

Malation <005 # pgiL 0,1 170/ 2504
Diazinon <005 # Hg/L 0.1 7o gg:m:
Klarpirifos-metil <005 # pgfL 0,1 170 §2j$1
Klorfenvinfos <005 # ugfl. 0,1 7ol ;g:g::
TRIAZINSKI IN DRUGH

_PESTICIDI

Acetoklor <005 # gL 0.1 174 1704
Alaklor <005 # Hg/L 0.1 it 1704
Ametrin <005 # oL 0.1 il 17,04
Atrazin <005 # Hg/L 0.1 7y 13:3:
Bromacil <005 # ugiL 0.1 7 13&
Cianazin <005 # gL 0.1 7 1704
Desetilatrazin oos # Ho/L 0.1 171 :?ﬁj
Deizopropilatrazin <0,05 # oL 01 1 :'Brg:
Metribuzin <005 # Hg/L 0.1 7y 17,08
Metolaklor <0,05 # pg/L 01 1 133
Metazaklor <005 # pg/L 0.1 71 1§j$j
Propazin <005 # Hg/L 0.1 1 '1133
Prometrin <005 # pg/L 0.1 7 :'6{21
Sebutilazin <005 # Mgt 0.1 171 }?ﬂ;
Simazin <005 # gL 0.1 17 :sﬁz
Terbutilazin <005 # gL 0.1 7 1?‘_31
Terbutrin <0,05 # Mg/l 0.1 171! :?:m.
Trifluralin <005 # HglL 0.1 i 1?&
Porobiove bas itga prisaria proskuanegh RoGrOr e sms vOcLLes, ot ook e s o o Vorzja programa: 12

Moenja in interpretacije rezultatov niso vidiulena v obseg akreditacije.



Datum: 05.05.2009

Rezultati preskusanja

KEMIJA prot.3t.: PV 2009/431

Pitne vode Datum izvida: 05.05.2009

Parameter Rezuitat Enota Normativ Metoda Opombe z::ﬁ;ik
Pendimetalin <005 # Mgl 0.1 17 1o
Vinklozolin <0,05 # ug/L 0.1 LAl 1?&
Heksazinon <005 # pgit 0.1 7 :gg:
Rimetenamid <005 # K/l 01 1 :g.'g::
Diklobenil <005 # ugiL 0.1 17 1704,
Sekbumeton <005 # pgiL 0.1 174 1704
2,6-Diklorobenzamid <005 # g/l 0.1 171 13:3:
Napropamid <0,05 # Hg/L 0.1 1w 1?2:
FENOKSI PESTICIDI
24,5T <005 # Mg/l 0.1 172 21,0
] 17.04.
Diklorprop (2,4-DP) <005 # ugll 0.1 172 21.04.
MCPA <005 # yg/! 0.1 172 2108,
17.04.
MCPP (Mekoprop) <005 # g/l 0.1 172 21.04.
FENILUREA PESTICIDI
Buturon <005 # yg/L 0.1 art §318:I
Diuron <005 # poiL 0.1 3071 ryey
lzoproturon <005 # ug/L a1 07 gg:g::
Klorbromuron <005 # ugiL 0.1 3071 2004
Klortoluron <005 # wg/L 0.1 aor ggm
Linuron <0,05 # Mg/l 0.1 307/ ggg:
Metobromuron <005 # Mgl 0.1 307/ 2004,
Metoxuron <005 # ug/L 0,1 307 ggﬁ:
Monolinuron <005 # pg/L 0.1 307/ ggﬁ
Monuron <005 # Mg/l 0.1 307t gg:g:j
Neburon <005 # Hg/L 0,1 o7 ggg:
Fluometuron <005 # Mg/l 0,1 on ggﬁ:
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI
ALIFATSKI OGLJIKOVODIKI -
LKCH
) 167/51ST EN ISO 16.04.
1,2-Dikloroetan <05 Hg/L 30 10301-3:1998 17.04.
Tetrakloroeten in trikloroeten 167/5IST EN 1SO 16.04.
{vsota) <0,5 Hgit 10 10301-3:1998 17.04.
Rezultatipmskuéuiasenanata}oizidjl.nénonaprelkuiarﬁmOmwﬁa,hjebibszlnmvmaduzwﬂamhﬁMiai Stran; 4/5

Porodilc sa brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljall v reklamne namene.

Mnenja in interpretacije rezultatov niso vkljudena v obseg akreditacije.

Verzija programa: 1.2



Datum; 05.05.2009 KEMIJA prot.§t.: PV 2009/431
Pitne vode Datum izvida: 05.05.2009

- rezultati cznaceni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost Todke: 1060
Veljavni predpisi uporabijenl za oceno:
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS. 5t 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
Ocena:
Glede na rezultate in obseg o&avljenih preiskav vzorec ustreza veljavnim predpisom.
) :
[\ A ; e I
\_/ 3 mag. ] Planingek, univ.dipl.kem.
Ale$ ZagajSek, univ.dipl.kem. spec.san.kemije
Odgovorni analitik Predstojnik
Razullati preskudania se nanatajo izkijulng na preskudan vzores. Ovena velja, &e je blla vzorSenje izvadans v sidady 2 veljavnimi predpisi, Stran: 5/5
Porodile s2 brez pisnega pristania preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v caloti in se ne sme uporabijati v rekiamne namene. Verzija programa; 1.2

Mnenga in interpretacije rezultatov niso viijuSena v obseg alrecitacie.



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE
M7 PAVCEVA 18, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 200, telefax: (03) 42 51 115
< 4w ODDELEKZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO
GREGORCIGEVA 5, 3000 CELJE, telefon: (03) 42 51 210, telefax: (03) 42 51 212

Protokol: PVI1939
Status: Konéni, Verzija: 1.00

POROCILO O PRESKUSU

Posiljatelj, naroénik, placnik, fastnik: JP VODOVOD KANALIZACIJA, d.o.0, Vodovodna c. 90, 1000 LIUBLJANA
Poslano v vednost: po3iljatetju

Sprejem:
Namen odvzema:

14.04.2009 ob 14:30, Preiskano do: 17.04.2009

Notranji nadzor Vzorce prinesel: Kandorfer Joze

Vzorec:  Pitna voda iz omreZja

C - OSKRBNI SISTEM BREST
Kandorfer JoZe

14.04.2009 ob 11:00

ustrezno

Lokacija:

Odvzel:

Datum odvzema:
Stanje ob prevzemu:

Preiskava: Ob&asna preiskava pitne vode MF + CP
Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, 3t. 19/2004,35/2004,26/2006,92/20086).

|METO " [ENOTA™ . |ZACETEK .
o ki chele Ehani el ag i e L | KONEE
Escherichia SISTEN ISO ni hajdeno ni najdeno CFU/MGO0 m 14.04.2009
coli 9308-1:2001 17.04.2009
Cor1:2007
Standard test
Koliformne SISTEN ISO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU/M00 ml 14.04.2009
bakterije 9308-1:2001 17.04.2009
Cor1:2007
Standard test
Enterokoki SISTEN ISO 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU00 ml 14.04.2009
7899-2:2000 17.04.2009
Clostridium perfringens HPA NHS W5 100 ml ni najdeno ni najdeno CFU/00 ml # 14.04.2009
{s sporami) 17.04.2009
Stevilo kolonij pri 22° C SISTEN 1SO 1 mi / ni najdeno CFU/ml 14.04.2009
6222:1999 ) 17.04.2009
Stevilo kolonij pri 36°C SISTENISO 1mi 100 ni najdeno CFU/ml 14.04.2009
6222:1999 17.04.2009
Odgovoma oseba:
“>~'Mag. Maja Gosnjak
dr.vet.med.
& Lumem, ‘
:ﬁ-:l“m 1rars

Rezultati, oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost.
Rezultati preskusa se nanadajo izkfjucno na preskusani vzorec.
Porogilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabliati v reklamne namene.

V Celju, 17.04.2009
Stran: 10d 1




