ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR ... g\ AKreoiadin

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http:/iwwwzzv-mb.si — A tpo1a
iNSTITUT ZA VARSWO OKOLJA RI‘II.IH.I“, ornaten r W o
Teietorr: (02) 4500170  Telefaks: {02) 4500227 E-posen vo@@zzv-mb.si nanabsjo na neakredifNirans
D za DDV SI30447048 Stewvilka transakcijskega ratuna 01100-60309268830 dejavnost

POROCILO O MERITVAH NA TERENU

Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/08550-T Kraj, datum: Maribor, 28.07.2011

Naloga

Ime: lzvajanje laboratorijskih preskusov za potrebe notranjega nadzora pitne vode

Vodja: Natasa Sovié¢, univ. dipl. inZ. kem. tehnol. Jg

Narocnik: Javno podjetie Vodovod-Kanalizacija, d.o.c., Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000
Liubljana

Delovni nalog: NarocCilnica §t. 4500004844 z dne 10.08.2010

Vzorec

Stevilka: 11/08550 Cas vzoréenja:

Oznaka: Pitha voda - M - Pijava 30.06.2011
gorica

Prinesitelj: Mihalina (iVvO)

Qdvzel: Rok Mihalina, kemn. tehn.

QOddelek za vode, prehrano in PSR In&titut za varstvo okolja

Vodja: . Predstojnik: . —  ~ r

mag. Venc‘.esﬁfhv Lapajne, univ. dipl. kem. mag. Emil erJBuniv. dipl. inZ. kem. tehnol.

Rezultati # - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter Rezultat Normativ Enota lzraieno Metoda (standard) Zadetek
Opomba kot / na Konec

Meritve na terenu

Temperatura vode 19,1 Jo DIN 38404-4: 1676 30.06.2011
e e L 30082011

Elektrizna prevodnost 497 uSicm EN 27888: 1893  30.06.209
(20°C) e o 30.06.2011
pH 7.4 SO 10523: 2008  30.06.2011
Klor-prosti 0,15 mgn 4 1SO7393-2:1985 30.08.2011
30.06.2011

ERE e BT N Ty . fem e em e = - —_— - wE o
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/08550-T Kraj, datum: Maribor, 28.07.2011

S krepkimi znakl izpisan rezultat ne ustreza normativu, prl tem nisc upoitevani podatki o mariini nagotovostl.
Podatke o merfini negotovostl posredujemo na zahtevo narotnika.

Rezukatl se nanadajo kljubno na pretskan vzorec. Porodiio se brez pisnega dovoljenia indtitula ne sme reproducirati. razen v celoti.
Ne sme se uporabljati v rekiamne namene,

PoroCilo vasebuje samo osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacie o opravijenem preskusanju so dostopne v
nitiastu,
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR m é
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

AKREDITASIIA
BT EN QA & 1rh
= Gr¥v

hg e 22v-mb.sl

Evidenc¢na oznaka;

Naloga
Ime:

Vodja:
NarocCnik:

Delovni nalog:

Vzorec
Stevilka:

Oznaka:

Prinesitelj:
Odvzel:

Oddelek
Vodja:

L C

INSTITUT ZA VARSTVO OKOLJA
Telefon: (02) 4500170
iD zs OOV SI3044T048 Stovilka transaka

analizno kemijo

Rezultati, oznateni z ¥, »e
nanatajo ns neakredl tirano
dejawnoul.

Telefaks. (02) 4500227 E-podla: lvof@zzv-mb.si

retuna: 01100-6030926830

POROCILO O PRESKUSIH

132-09/3556-11/08550-A Kraj, datum: Maribor, 28.07.2011

Izvajanje laboratorijskih preskusov za potre
Natasa Sovi€, univ. dipl. in2. kem. tehnol. J}

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.0., Ljubljana, Vodcvodna cesta 90, 1000
Ljubljana

Narccilnica §t. 4500004844 z dne 10.08.2010

notranjega nadzora pitne vode

11/08550 Cas vzoréenja:
Pitna voda - M - Pijava 30,06.2011
gc?nca Cas sprejema:
Mihalina (IVO)

01.07.2011 07:40
Rok Mihalina, kem. tehn.

institut za varstvo okolja
Predstojnik:

Manana Babi¢, univ. dipl. inZ. kem. in2.

mag. Emi l, u(niv. dipl. inZ. kem. tehnol.

Rezultati # - razuitati se nanadajo na neakraditirano dejav nost
Parameter Rezultat Normativ  Enota Ilzraieno Metoda (standard)} Zatetek
Opomba kot / na Konac
Splosni fizikalno-kemijski parametri
Barva <0,01 (a) m-1 4 1S07887:1884  01.07.2011
Motnost 0,80 (a) NTU (SO 7027 1988  01.07.2011
—— e | _ . 01.07.20%
Von; BREZ (a) #Intema metoda - von) 01.07.2011
- o e R 01.07.2011
Okus BREZ (a) 4 Internametoda-  01.07.2011
o e % o720
Amani; <0,013 0.5 mgl NH4 SO 11732: 2005  01.07.2011
N - 01.0?._2011
Nitrit <0,003 0.5 mg/t NO2 g 1SO 13395 1996  01.07.2011
. e _ . 01.07.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/08550-A Kraj, datum: Maribor, 28.07.20% 1

Rezultati ¥ - rezultati so nanaiajo na neskreditirano dejavnomt.
Parameter Rezultat Normativ Enota IlzraZeno Metoda (standard) Zatetek
Opomba kot/ na Konec

Splosni fizikalno-kemijski parametri

Nitrat 4.9 50 mg/l NO3 ISO 10304-1: 2007 12.07.201 1
o e 12.07.201 1
Sulfat 12 250 mgl SO4 1SO 10304-1: 2007 12.07.201 1
., e e - 1207.201 1
Kiorid 4.0 250 mgh Cl 1SO 10304-1: 2007 12.07.201 1
Skupni organski ogljik - <0,5 (©) mgh C ISO 8245: 1999 04.07.201 1
10C e 04.07.201 1
Fivorid <0,10 15  mgn 4 1S0 10356-1: 1992 04.07.201 1
o N T osoraon
Krom 6+ <5.0 ug/| 4 IS0 11083: 1994  01.07.201 1
, 01.07.201 1
Skupna trdota 18,0 °N ISO 6059: 1984  01.07.201 1
o o _ 01.07.201 1
Kovine in nekovine
Alumini <1,0 200 ug/ 4 1SO 17204-2: 2003 11.07.20% 1
e S e 1307201
Antimon <0,20 5 pg/l 4 150 17204-2: 2003 11.07.201 1
| 13.07.201 1
Arzen <0,80 10 ug/ 4 SO 17204-2: 2003 11.07.201 1
o . ] . 1sor201
Baker 0,0018 2 mgl Cu ISO 17204-2: 2003 11.07.201 1
o R 307,201
Bor <0,002 1 mgA 4 1SO 17284-2: 2003 11.07.201 1
o L - o 13072011
Kadmi <0,05 5 ugh 4 1SO 17294-2: 2003 11.07.201 1
L ~ o o 13.07.201 1
Krom <1,0 50 ugh ISO 17284-2; 2003 11.07.201 1
- - B B o 13.07.201 1
Nikelj <1.0 20 Joh ISO 17284-2: 2003  11.07.207 1
. . i . 13.07.201 1
Selen <0,60 10 ug g 180 17284-2: 2003 11.07.2011
B 13.07.201 1
Zelezo <50,0 200 ugl Fe 4 1SO 17294-2: 2003 11.07.201 1
o .. e o 13.07.201 1
Zivo srebro <5,0 1000 ng/ 4 SIST EN ISO 17852, 13.07.201 1

- — . A —

Svinec <1.0 10 @  pon IS0 17294-2: 2003 11.07.201 1
. 13.07.201 1

- — LT T —_ et - .

Pesticidi in metaboliti

P
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Evidencna oznaka: 132-09/3556-11/08550-A

Kraj, datum: Maribor, 28.07.2011

Rezultati # - rezultati se nans$ajo na neskreditirano dejav-nost.

Parameter Rezultat Normatiy Encta izrazeno Metoda {standard) Zaletek

Opomba kot / na Koneasc

Pesticidi in metaboliti

Bromacil <0,015 0,1 pgi # DINENISO 11368 11.07.2011
modif.. 1987  44,07.2011
Buturon <0005 01 et 4 DINENISO 11368 11.07.2011
e modi 1897 11.07.2011
Diuron <0,007 01 uen 4 DINEN SO 11369 11.07.2011
| o . Modf:1897  11.07.2011
Fluometuron <G,004 01 gl 4 DINENISO 11369 11.07.2011
__ o Med TSR 11.07.2019
Izoproturon <0,004 0.1 ugh 4 DINENISO 11369 11.07.2011
modif: 1887 14 07 2011
Klorbromuron <0,004 0,1 g/ 4 DINENISO 11368 11.07.2011
modif.. 1997 11 .07.20114
Kiorotoluran . <0,004 0,1 ug/ 4 DIN ENISO 11369 11.07.201"
. Mmodit 1997 11.07.2011
Linuron <0,018 0,1 ug/l g DINENISO 11368  11.07.2011
B B ~ modid. 1997 44.07.2011
Metobromuron S <001 01 ug/ « DINEN SO 11368 11.07.2011
o L modit.. 1897 414.07.2011
Metoksuron <0,005 | 0,1 ug/l ¢ DINENISO 11368 11.07.2011
modif.. 1987 11.07.2011
Metribuzin . <0,005 o wgt 4 DINEN ISO 11369 11.07.2011
- o T 11.07.2011
Monolinuron <0,004 0,1 ugA '« DINEN SO 11388 11.07.2011
Monuron <0,004 0,1 ugh 4 DINENISO 11369 11.07.2011
modif.. 1887 11‘D7'2D‘!1.
Neburon <D,016 0,1 ol 4 DINENISO 11380 11.07.201
| e Mod®:1887  11.07.20%1
2,6-Diklorobenzamid - <0,02 0,1 g/l 4 DINENISO 11288  11.07.2011
__ Mmodift: 1987 11.07.2011
Acetoklor <0,006 0,1 ug/ 4 DINENISO 11368 11.07.2011
S o mod 1987 11,07 201
Alakior - <0,008 0,1 g 4 DINENISO 11369 11.07.2011
modit: 1997 14 47 2011
Ametrin <0,003 0,1 gl 4 DINENISO 11389 11.07.2011
modif.. 1997 11.07.2011
Atrazin <0,002 0,1 ug/ «4 DINENISO 11369 11.07.2011
B modr.: 1897 11.07.2011
Cianazin <0,004 0,1 ugh ¢ DINEN1SO 11369 11.07.2011

(Modif.: 1997 11,07.2011

cET EIE 'm —_————_—— .
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-11/08550-A Kraj, datum: Maribor, 28.07.201 1
Reziiitati ¥ - rezuitati se nanadajo na neakreditireno dejavnomst.
Parameter RezuHat Normativ Enota lzratenc Metoda (standard) ZacCotek
o Opomba kot /na Konec
Pesticidi in metaboliti
Atrazin-desetil <0,05 0.1 g/l DIN ENISO 11369 141.07.201 1
o o modit: 1987 11.07.201 1
Atrazin-desizopropil <0,011 0.1 ug/l # DlN ENISO 11369 11.07.201 1
. . _ o Mmodl1887 11.07.2011
Dimetenamid <0,005 0,1 poht # DIN EN ISO 11369 11.07.201 9
modif. 1987 14.07.201 4
lelobenll <0Q,001 0,1 ugh P IM!GC- 19.07.201 1
MSD/SOP034.07 54 07 201 1
Heksazinon <0,006 0.1 uo #'DI'N ENISO 11369 11.07.2011
) o Moalf:1997  11.07.2011
Metazaklor <(0,004 0,1 Ha/l # DIN ENI15O 11369 11.07.201 1
_ Mmoditi1987  44,07.201 1
Metolaklor <(0,005 0,1 ug/l g DINENISO 11368 11.07.201 1
modif.: 1987 44,07.201 1
Napropamid <0,004 0.1 pg/ 4 DINENISO 11369 11.07.201 1
o o ) _ modif:1887 44 07,2011
Pendimetalin <002 0.1 Lgh 4 DINENISO 11369 11.07.201 1
. _ mod. 1887 11.07.201 1
Prometrin <0,003 0, ug/! # DIN EN ISO 11368 11.07.201 1
o - . MMod. 1987 11.07.2011
Propazin <0,003 0.1 ugh # DINENISO 11366 11.07.2011
. _ mod: 1987 __11.07.2014
Sebutilazin <0,006 0,1 g/ # DIN EN ISO 11369  11.07.201 1
L . Mmodi1987 11072011
Sekbumeton <0,002 0,1 g/l # IM/GC- 19.07.201 1
Simazin <0,011 0.1 ug/! 4 DINENISO 11368  11.07.201 1
modit. 1997 41,07.2011
Terbutilazin <0,003 0.1 4o « DINENISO 11368 11.07.201 1
modif.: 1987 14.07.201 1
Terbutrin <0,004 0.1 ug/ 4 DINENISO 11360 11.07.2011
modif.: 1987 14,07.201 1
Triadimefon <0,007 0.1 g/ 4 DINENISO 11369 11.07.2011
o - o Mmodit: 1987 11.07.2019
Trifluralin <0,001 0,1 ugA p IM/GC- 19.07.201 1
'MSDISOPO34.07 20,07 201 1
Vinklozolin <0,012 0.1 uo .,  IM/GC-  16.07.2011
MSDISOP034.07 26, 7.201 1
2,4-DP <0,001 0,1 ugA 4 1SO 15813 modif:  09.07.201 1
R o 2000 09.07.2011
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Evidenéna oznaka: 132-09/35566-11/08550-A Kraj, datum: Maribor, 28.07.2011

Rezultati # - rezultati se nanaiajo na neskreditiranc dejavnost.
Parameter Rezuiltat Normativ Enota lzraZeno Metoda (standard) Zacetemk
Opomba kot f na Konesc
Pesticidi in metaboliti

Malation <0,003 0,1 ug/ 4 DINENISO 11368 11.07.2011
) s Modit:1R9T q1.07.2019
2,4 5-T <0,001 0,1 po/ 4 150 15813 modif..  06.07.2011
Diazinon - <0.002 0,1 pg/l ¥ DINENISO 11368 11.07.2011
.- e Med 1987 11.07.2011
Klorpirifos-metil <0,003 0,1 g/ u IM/GC- 19.07.2011
MSD/SOP034.07 o4 07 2011
Klorfenvinfos © <0,009 01 ugt 4 DINENISO 11369 11,07.2011
. o Medb TR 1107201
MCPP <0,002 0,1 ugh 4 18O 15813 modif. 08.07.2011
2000 09.07.2011
MCPA <0,001 0,1 ug/! 4 15015813 modif:  09.07.2011
e %@ 08.07.2011
delta-HCH <0,002 0,1 Lo/ 4 1SO 6468 - modif: 22.07.2011
. e __19_?_5_“ 23.07.2011
gama-HCH <0002 04 g/ 4 150 6468 - modif.: 22.07.2011
] | 1996 23.07.2011
Heksaklorobenzen <0,001 0,1 Vel j 15O 6468 - modif.. 22.07.2011
e Ve’ 2307201
Pentakiorobenzen <0.002 0.1 ug/l 4 1S0 6466 - modif. 22.07.2011
L o 1% 2307.2011
Endosulfan sulfat <0,002 0.1 Hgl 4 1SO 6468 - modif.. 22.07.2011
1996 23072011
alfa-Endosulfan - <0,002 0.1 ugA | 4 1SO6488-modif:  22.07.2011
1996 23.07.2011
beta-Endosulfan <0,002 0.1 ugh 4 15O 6488 - modif. 22.07.2011
..... — . e 2301201
Aldrin <0,002 0,03 g/ g4 1806468 - modit.: 22.07.2011
Dieldrin <0,002 0,03 Lo/ y SO 6468 - modif.. 22.07.2011
- .’ 23072011
Heptaklor <0,002 0,03 pg/ 4 1SO 6488 - modif. 22.07.2011
. s 2307201
cis-Heptaklorepoksid <0,001 0,03 pg/ 4 SO 6468 - modif.: 22.07.2011
. ~ e 2s07.20m
trans-Heptakiorepoksid <0,001 0.03 ngA 4 1506468 - modif.: 22.07.2011
. * _. . ', 2307201

Pesticidi (vsota) <0,05 0.5 HgA g Izradun
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Evidenéna oznaka: 132-09/3556-11/08550-A Kraj, datum: Maribor, 28.07.20% 1
Rezultati # - rezultat! 00 nanadaio ne neskreditirano dejavnost.
Parameter Rezuitat Normativ  Enota lzraieno Metoda (standard) Z2aletek
Opomba kot/ns Konec
Policikikéni arom. ogljikovodiki
Benzo(b)fluoranten <0,001 WA g FENISO17883  06.07.201 1
o R e Modt:2005  07.07.2011
Benzo(k)fluoranten <0,001 g/ g4 ENISO17983  08.07.2011
I e o ~ Modit. 2003 57.07.201 1
Benzo(a)piren <0,001 0,01 bg/ 4 ENISO17883  06.07.2011
- o R o Medii2008 - 07.07.201 9
Benzo{ghi)perilen <(3,0002 Mo/ 4 ENISO17983  06.07.201 1
B o o ~modif: 2003 g7 07.201 1
Indeno{1,2,3-cd)piren <0,0002 pgh # ENISO17883  06.07.2011
_ N _ o  modif:2003  g7.07.201 4
Trihalometani
Bromdiklorometan <0,10 Vlol)| g EN 180 15680: 2003 12.07.201 1
14.07.201 1
Dibromkiorometan ~ <0,10 e 4 EN1SO 15680: 2003 12.07.201 1
o 3 e . e 4072010
Tribromometan <0,10 poh 4 EN SO 15680: 2003 12,07.201 1
n e 407201
Triklorometan <0,05 e # EN 1SO 15680: 2003 12.07.201 1
14.07.201 1
Trihalometani (vsota) <0,1 100 ug/l p 1zradun
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
1,2-Dikloroetan <0 3 ugh 4 EN ISO 15680: 2003 12.07.201 1
- o . Ma07.2011
1,1,2,2-Tetrakloroetilen <0,05 10 Wt 4 ENISO 15680: 2003 12.07.201 1
L I - e N e 14.07.2017%
1.1.2-Trikloroetilen <Q,05 10 Tl 4 EN 1SO 15680: 2003 12.07.2011
o o _ . 14072011
Lahkohiapni aromatski ogljikovodiki
Benzen <0,10 1 Fly| #EN ISO 15880: 2003 12.07.2011
. . L ] e 14.07.2011
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Evidentna oznaka: 132-09/3556-11/08550-A Kraj, datum: WMaribor, 28.07. 2011

Pravilnik o pitni vodi (Ur.list RS, &t. 19/2004, 3572004, 26/2006, 92/2008 in 25/2000)
(a) Sprejemijiva za potrofnike in brez neobitajnih sprememb.

(c) Brez necbitajnih sprememb.

{d} Da 01.11.2013 je mejna vrednost za svinec 25 ug/.

S krepkimi znaki izpisan rezultst ne ustreza nommativy, pri tem niso upodtevanl podatkl o meriinl negotovosti,
Podatke o merfini negotovosti poaredujerno na zahtevo naroénika.

Rezultati s& nanaiajo izkljuino na preiskan vzorec, Porodlio ae brez pisnega dovoljenja inétituta ne ame reproducirati, razen v celol,
Ne ame se uporabjjati v raklamne namene.
Vzorec je bR v asu do zatetka analiz ustrezno hranjen.

Porotilo vesebuje samo osnowvne podatke o izvedenih praskusih. Vae dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dosiopne v
InStiutu.
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POSLOVNA TAINA Stran 1 od 1

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor _ hitp:/iwww.zzZv-mb.s!

CENTER 7ZA MIKROBIOQLOGLIO

Tetefon:: {02) 4800110, Tetefaks: (02) 4500181
Davina dteviks: 30447046, Sievika transakcijskega ratuna: 01100-6030926830

SLOVENSKA
AKREDITACLA

SIST EN 18O/ IEC 17025
LP-0356

Rezulitati oznaceni =z # se

NAnaZalo ntd pgakraditirans
deiavnost

REZULTATI MIKROBIOLOSKE PREISKAVE ST.:3/2011 /7003

SPLOSNI PODATKI
Naroé¢nik: 305 JAVNO PODIJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LYUBLJANA
Proizvajalec:
Lastnik; 305 JAVNO PODJETIE VODOVOD- KANALIZACILIA, D.O.O,
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LIUBLJANA
Plaénik: 305 JAVNO PODJETJE VODOVOD- KANALIZACIJA, D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90, 1000 LIUBLTANA
Odvzemno mesto:; -M
PODATKI O VZORCU
Vzorec: PITNE VODE
11/8550
Vzorec odvzel(a): ROK MIHALINA
Datum odvzema: 30.06.2011
Datum sprejema: 30.06.2011
Datum izvida; 04.07.2011
Laboratorijska 5t.: 15963
Metoda Parameter LOD Kolizina | Rezultat * Zazetek anal.
e VZOrca Konec anal.
[SO 9308-! Koliformne bakterije pri 37°C 77 | CFU 100ml NI NAJDENO 01.07.2011
04.07.2011
ISO9308-1  Escherichia coli pri 44°C 1 CFU 100 ml NINAJDENO 01.07.2011
.................... 04.07.2011
1SO7899-2 Enterokoki pri 44°C 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 01.07.2011
........................................................... | | . 0407.2011
ZM S1 07 0601  Clostridium perfringens (s sporami) 1 CFU 100 ml NI NAJDENO 01.07.2011
02.07.2011
ISO 6222 Skupno 3tevilo mikroorganizmov pri 1 CFU 1 ml pod 10 01.07.2011
______________________ 37°C ... ba07.20L1
ISO 6222 Skupno 3tevilo mikroorganizmovpri 1 CFU Imi pod 10 01.07.2011
22°C ) _Q4..07.201 1

___________________

LOD: Meja detekeije - najniZje $tevilo mikroorganizmov, ki jik lahko dolofimo v vzorcu

Vzorec je bil v tasu do zadetka analiz ustrezno hranjcn [zjavljamo, da sc rczultati preiskave nana3ajo izkljuéno na preiskovani vzorec.

Reprodukcija porotila ncpnnhlaﬁéemm usefam 901"? Fiast en ;
d veno varfsivo

Preiskavo opravil(a): CENTER ZA MIKROBIOLOGIJO
mag. Marija Lusicky MARTBOR, Prvomajska 1
dr.vet.med. ! dr v

Vodja oddelka:
mag] Marija Lusicky




